
 

   
 
Die folgende Gebrauchsanweisung soll Ihnen helfen, sich mit dem Gerät vertraut zu machen.  
Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch. 
 
Verwendungszweck 
Das Gerät ist ein medizinisches Mikroskop mit interner Stromversorgung zur Diagnose von Hautläsionen. 
Dank seines speziellen Beleuchtungssystems kann es sowohl für die Hautuntersuchung mit Körperkontakt als 
auch für die berührungslose Hautuntersuchung eingesetzt werden. 
Die universelle Objektivhalterung ermöglicht die Verbindung des Dermatoskops mit einem Smartphone oder 
Tablet zur Aufnahme und Anzeige von Bildern.  
 
Lieferumfang 
Das Set besteht aus dem Dermatoskop mit Universal-Objektivhalterung, Metall-Doppelobjektivhalterung, 
USB-C-Kabel, Tragetasche, Reinigungstuch und einer Bedienungsanleitung. 
Dem Dermatoskop sind 2 Befestigungsoptionen beigelegt: 
A-Klammer 
B-Schraubzwinge 
 
Montage 
Das Dermatoskop kann mit einem Smartphone oder Tablet verwendet werden. Verbinden Sie die 
Objektivhalterung mit dem Smartphone und befestigen Sie das Dermatoskop an der Hauptkamera des 
Telefons: 
1.Entfernen Sie die kleine Schutzkappe auf der Rückseite des Dermatoskops und bewahren Sie sie auf. 
2.Schrauben Sie A oder B auf das Gewinde auf der Rückseite des Dermatoskops. 
3.Positionieren Sie das Dermatoskop über jener Kameralinse, die Ihnen das Bild wiedergibt. 
4.Fixieren Sie das Dermatoskop mit der Klammer oder indem Sie die Schraube festziehen. 
 
Ein/Aus 
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste eine Sekunde lang, um das Dermatoskop einzuschalten. 
Achten Sie darauf, dass das Dermatoskop aufgeladen ist. 
 
Polarisierter/Nicht-polarisierter Modus  
Der Standardmodus ist die Beleuchtung mit polarisiertem Licht. Beim Einschalten leuchtet die Anzeige für 
polarisiertes Licht (orange). Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste erneut, um in den nicht polarisierten Modus zu 
wechseln. Die Anzeige für polarisiertes Licht erlischt.  
 
Nutzungsbedingungen 
Die Hausärzte erhalten von der MERSDIRECT GmbH für den Zeitraum der Nutzung leihweise und für die 
ersten 6 Wochen unentgeltlich eine AMA für ihr Smartphone zur Verfügung gestellt. Im Anschluss stellt die 
MERSDIRECT GmbH die AMA zu deren Selbstkosten in Rechnung.  Die Nutzung der AMA ist ausschließlich im 
Rahmen der Behandlung der Patienten erlaubt, wegen denen eine konsiliarische Beratung über DOCEXACT 
erfolgt bzw. angefragt wird. Der Hausarzt darf die AMA zu keinem anderen Zweck verwenden, insbesondere 
ist er nicht berechtigt, den Gebrauch der AMA Dritten, die nicht seine Erfüllungsgehilfen im Rahmen der 
vertragsgemäßen Leistungserbringung sind, zu überlassen. 
 
Wartung 
Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Desinfektion aus. Das integrierte Batteriezustands- 
managementsystem erfordert, dass die Batterie bei Lagerung mindestens 40 % Ladekapazität aufweist. 
Andernfalls kann die Batterie unwirksam werden. 
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